


江南大学实验室安全隐患与整改建议
1、过量易燃易爆有机溶剂，易引起火灾、爆炸等严重事故。请按需购买化学试剂，实验室内严禁堆放过量易燃易爆危险化学品。实验室请储备一天用量的溶剂，产生废液及时回收并运出实验室；如短期内确需使用大量试剂，请联系实验室与设备管理处物资仓库代为保管，并按天取用。联系电话：85915981（15981）。
2、废液存储容器不贴标签，多种废液相互混合容易导致喷溅、燃烧、爆炸等严重事故（此类事故在我校实验室已有发生）存在很大安全隐患。实验废液应分类收集，妥善放置在安全区域，并在区域外用警示胶带划分、容器外加贴统一规范分类标签，注明废液种类和名称等信息，确保容器密闭可靠。将贴好标签的废液瓶暂存在实验室安全区域，待后勤部门到各学院上门收集。如废液过多，应及时联系后勤部门上门收集（联系人：范师傅，电话：13405753870）。江南大学实验废弃物标签（见下图）请到实验室建设与管理科（行政楼A111）领用，联系电话：85329252（29252）。
3、危险化学品、储存。化学试剂，尤其是高毒、强酸、易燃易爆等危险化学品随意堆放在通风橱、地面上，或者随意和其他物品或废液混放，容易出现错拿、踢倒、丢失等意外，存在安全隐患。危险化学品储存要求：1.一般化学试剂和危险化学品应分类存放，实验台架上一般存放常用化学试剂，危险化学品应放置在试剂安全柜中，并张贴明显安全警示标识。通风橱、地面不得作为化学试剂储存地。2.易制毒品的使用和存放应严格遵守《江南大学危险化学品、易制毒化学品管理办法》，对易制毒、易制爆、强腐蚀的化学品安排专人管理，试剂柜上锁，保证使用记录完整。3.危险化学品、易制毒化学品的领用应遵循“即领即用”和“用多少领多少”原则，严禁在实验室超量储存。
4、钢瓶内的物质经常处于高压状态，当钢瓶倾倒、遇热、遇不规范的操作时都可能会引发爆炸等危险。所有气体钢瓶（包括气瓶间气瓶）应当靠墙直立放置，并使用固定架、链条、气瓶柜等固定措施固定，且不得阻塞过道、放置在发热（如微波炉、空调）或高压的设备旁边。如有实验室需要气瓶固定，可联系后勤王师傅，联系电话：85329110（29110）。
5、电线、插座。高功率烘箱用接线板连接在小功率插座上存在安全隐患。实验室用电应注意： 1.固定插座必须安全固定在墙上；2.插座烧坏应及时检查线路并维修；3.调压器不得放置在导体上；4.大功率动力线外面应用电缆线包裹；5.使用接线板应注意： 接线板上禁止再串接接线板； 接线板不得长期使用，且同一接线线板上不得同时使用多种大功率电器设备；固定使用的大型仪器设备应安装固定独立插座；接线板不得放置在地上，周围不得摆放纸张、化学品、高压气瓶等易燃易爆品。请出现固定插座被烧坏的实验室及时联系本学院物业办公室进行线路检查与维修。
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